
 

  

 

 

 

  

 

 

DOK-124 

EasyStop-Filtersystem 

Nachweiserbringung der Sterilitätsdauer 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created by Name, date 

Alexander Schwoy, 01.04.2022 

released by Name, date 

Daniel Urbat, 01.04.2022 

Change history    

Version date changed by description 

1.0 01.04.2022 Alexander Schwoy Erstellung 

    

    



DOK-124 

EasyStop-Filtersystem 

Nachweiserbringung der Sterilitätsdauer 

 

 

 

Seite 2 von 9 

 

INHALT 

1 Ziel und Zweck................................................................................................ 3 

2 EasyStop-Filtersystem ..................................................................................... 3 

2.1 Vorteile ..................................................................................................... 4 

2.2 Prinzip ...................................................................................................... 4 

3 Validierung der Sterilitätszeit ............................................................................ 5 

 

  



DOK-124 

EasyStop-Filtersystem 

Nachweiserbringung der Sterilitätsdauer 

 

 

 

Seite 3 von 9 

 

1 Ziel und Zweck 

 

Dieses Dokument beschreibt und gibt vor, wie lange die Sterilität der Produkte, nach 

einer Aufbereitung gemäß den Vorgeben aus den USTOMED Gebrauchsanweisungen 

gewährleistet ist. Die Artikelnummer 481.01.04.1 aus dem folgendem Validierungsbericht 

des akkreditierten Prüflabors „Zwisler Laboratorium GmbH“, entsprich allen 

nachfolgenden USTOMED Sterilisationscontainern mit EasyStop-Filtersystem und allen 

weiteren Containern die mit diesem System arbeiten. 

 

 

• 90-626-040  

 

• 90-626-065 

 

• 90-628-040 

 

• 90-628-065 

 

2 EasyStop-Filtersystem 

 

Das filterlose System stoppt Mikroorganismen noch wirksamer als herkömmliche Filter 

und lässt sich beliebig oft resterilisieren. Dabei bedarf es keinem Verbrauchsmaterial. 

Zum Öffnen bzw. Schließen genügt ein Griff: Filterabdeckung eindrücken und drehen. 
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2.1 Vorteile 

 
• Sehr hohe Verschleißfestigkeit durch präzise, spanende Fertigung aus 

Aluminiumvollmaterial 

• Schmutz- und keimabweisend  

• Schnelle, rückstandsfreie Trocknung bei Dampfsterilisation  

• Hochwertiges Material für dreifache Sicherheit: adhäsionsfrei, porenfrei und 

korrosionsfrei  

 

2.2 Prinzip 

 

Für das Prinzip der Pasteurschen Schleife als Keimbarriere, dient der zweiteilige 

Aluminium-Einsatz im Deckel des Sterilcontainers. Er bildet ein Labyrinth aus Ringrippen, 

das Mikroben, Keime und Partikel zuverlässig abscheidet. Der mäandrierende 

Strömungspfad erzielt dabei einen Abscheidegrad von 99,997%. 
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3 Validierung der Sterilitätszeit 
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